[bookmark: _Toc494528968][bookmark: _Toc183439909][bookmark: _GoBack]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc139982233][bookmark: _Toc144908293][bookmark: _Toc833][bookmark: _Toc119623135][bookmark: _Toc183439910]一、采购内容
项目编号：HBCZ-2406010180-240923
项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院科研处超高速离心机1套
	包号
	设备名称
	数量
	最高限价
	备注

	1
	超高速离心机
	1台
	98万元
	接受进口产品


[bookmark: _Toc139982234][bookmark: _Toc144908294][bookmark: _Toc183439911]二、技术参数要求
	序号
	评审标识
	技术参数要求

	整体要求：投标产品提供原始技术白皮书或有资质的机构出具的检测报告作为投标技术文件佐证材料。该设备需符合行业规则、标准。如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。

	2.1 
	#
	至少两个转头：一个定角转头，最大容量8×39或40ml,转速≥70000rpm，离心力≥504,000g；一个水平转头，最大容量6×13.2ml，转速≥41000rpm，离心力≥288,000×g；

	2.2 
	#
	转速控制精度为设定值≤±2 rpm；

	2.3 
	#
	温控范围：0-40℃；温控精度±0.5℃；

	2.4 
	#
	样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%；

	2.5 
	#
	具备超速保护功能，若发现有超速情况，仪器自动停止运行； 

	2.6 
	#
	数字化实时显示真空度；

	2.7 
	#
	转头加速/减速选择：具有10档加速/11档减速；

	2.8 
	#
	时间设定范围：0至999小时59分；

	2.9 
	#
	触摸式液晶显示屏显示操作界面和仪器运行状态，界面直观，操作便捷； 

	2.10 
	#
	具备中文操作界面，方便使用


本项目中一般技术参数“ # ”共 10 项。


[bookmark: _Toc139982235][bookmark: _Toc144908295][bookmark: _Toc183439912]三、商务要求
	序号
	评审标识
	商务要求

	3.1 
	★
	投标人应保证其提供的产品是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、中国国家及行业标准检验的合格产品。

	3.2 
	★
	交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。

	3.3 
	★
	交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。

	3.4 
	★
	免费保修期：自验收合格之日起 5 年。

	3.5 
	
	投标人在投标文件中提供投标产品类似业绩情况，用户评价情况。

	3.6 
	
	安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供安装、调试方案。

	3.7 
	
	人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。

	3.8 
	
	售后服务：免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务。承诺24小时内响应，在湖北省内能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址，能及时提供产品维修服务和备品。在投标文件中提供售后服务方案。

	3.9 
	★
	报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。

	3.10 
	★
	付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。

	3.11 
	★
	履约验收： 
（1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。
（2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。
（3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。
（4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。
（5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。
（6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。

	3.12 
	
	其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。


注: （1）投标人需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ # ”代表一般技术参数，一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。
